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GIEMSA

Corantes para a contagem diferencial em hematologia

NOME TECNICO
CORANTE DE GIEMSA

APRESENTACAO
Frasco com 1000 mL — Céd. PA201
Frasco com 500 mL — Céd. PA202

COMPOSICAO
Formulagéao g/L
Eosina azul de_ metileno segundo 7,6
Giemsa
Glicerol 500 mL/L
Metanol 500 mL/L

REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE:
10287910055

ARMAZENAMENTO

Conservar o produto em temperatura ambiente (10 a 30° C).
Valido por 720 dias apés a fabricagéo.

Verificar o prazo de validade na embalagem.

Nunca utilizar produtos com validade expirada.

TRANSPORTE
Transportar o produto em temperatura ambiente (10 a 30° C).

CUIDADOS ANTES DO USO

Por tratar-se de material biolégico, manusear o produto utilizando equipamentos de
protecdo individual (luvas, avental e mascara).

Né&o usar materiais com selo de qualidade rompido ou violado.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS NAO FORNECIDOS COM O
PRODUTO
Lamina de microscopia.

INFORMAGOES TECNICAS

- FINALIDADE

O corante de Giemsa tem afinidade por cromatina, corando preferencialmente
estruturas acidas e basicas nucleares. E um corante que exige um pH neutro de
agua ou tampao para melhor qualidade da coloracéo.

- AMOSTRA
Sangue.

- TECNICA DE USO

Coloragdo de May-Griunwald-Giemsa:

1- Cobrir a lamina a ser corada com o May-Griinwald, tomando-se o cuidado para
que toda a lamina fique coberta pelo corante. Se a quantidade de corante for
pouca, 0 mesmo pode secar sobre a lamina, o que inviabilizara sua observagao
microscépica. Marcar o tempo de 3 a 4 minutos. O tempo nesta fase é critico.

2- Ap6s este tempo (3 a 4 minutos) adicionar sobre o corante de May Griinwald
agua ou tampao fosfato (pH 6,8 + 0,2) e marcar o tempo de 1 minuto.

Duas situagbes devem ser consideradas nesta etapa. A primeira refere-se
quantidade de &gua a ser colocada sobre o May-Griinwald, que a rigor, deve ser
igual a quantidade de May-Grinwald. A segunda situacdo é quando a &agua
estiver sendo adicionada, esta ndo deve retirar o May-Grunwald da lamina. O
tempo nesta fase é critico.

3- O corante de Giemsa deve ser preparado para uso na proporcdo de uma gota
do corante para cada 1 mL de &gua. A solucédo do corante de Giemsa deve ser
realizada no momento do uso e em quantidade suficiente para uso imediato. Apés
o tempo de um minuto, desprezar solugdo May-Griinwald adgua e cobrir a lamina
com o corante de Giemsa deixar durante 15 a 20 minutos. Apds este tempo lavar a
lamina em agua corrente de modo abundante.

Coloracgéo de Giemsa Simples:

1- Cobrir a lamina a ser corada com o metanol e deixar por 4 minutos;

2- Escorrer o metanol;

3-  Cobrir com a solugdo Giemsa diluido (1 gota para cada 1 mL de &gua ou
tampao fosfato (pH 6,8 + 0,2)) e deixar por 12 minutos.

DESCARTE DO PRODUTO E DA AMOSTRA

Descartar o produto e a amostra de acordo com o programa de gerenciamento de
residuos do laboratério.

* Para o produto sem contato com a amostra seguir o plano de gerenciamento de
residuos quimicos.

* Para a amostra e produto com amostra seguir plano de gerenciamento de
residuos infectantes ou possivelmente infectantes.

* Ap6s incubacé@o o produto deverd ser autoclavado a 121° C por 30 minutos e
descartado em lixo apropriado.

CONTROLE DE QUALIDADE
Realizar o controle a cada nova partida de reagentes e em periodicidade
estabelecida conforme a necessidade do laboratério.

GARANTIA DA QUALIDADE

Este produto é fabricado e liberado para venda apds testes de controle de
qualidade para cada lote, conforme normas das Boas Praticas de Fabricagdo e
Controle de produtos para diagndstico de uso in vitro.

Para eficacia do produto é necessario:

- Utilizar amostras clinicas coletadas, transportadas e armazenadas de acordo com
a indicacédo da literatura especializada;

- Seguir rigorosamente todas as etapas descritas nesta instru¢io de uso.

- Utilizar acessoérios e equipamentos adequados e em boa conservagao.

- Transportar e armazenar o produto de acordo com as condi¢des indicadas.

- Nunca utilizar produtos com a embalagem original danificada.

- Nunca utilizar produto com prazo de validade expirado.

Caso ocorra qualquer problema na utilizagdo do produto relativo a qualidade
intrinseca do mesmo, que tenha ocorrido por falha de fabricagdo comprovada, a
Newprov resolvera a questdo sem 6nus ao cliente, conforme determinado na Lei
8.078/90 — Cdodigo de Defesa do Consumidor.

A Newprov disponibiliza aos seus clientes assessoria técnico-cientifica para
quaisquer esclarecimentos necessarios quanto a utilizacéo deste produto que néo
estejam contemplados nesta instrucédo de uso, através de contato com o SAC -
Servigo de Atendimento ao Consumidor.

Certificados de andlise de cada lote estdo disponiveis na empresa e podem ser
encaminhados ao cliente sempre que solicitados ao SAC ou acesso pelo site
www.newprov.com.br apés cadastro no campo de acesso restrito.

A versdo atual da instrucdo de uso encontra-se disponivel no site
www.newprov.com.br. Na necessidade da versdo impressa, solicitar sem custo
adicional (inclusive de envio) ao nosso SAC pelo (41) 38881300 ou
sac@newprov.com.br.
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PRODUTO PARA DIAGNOSTICO DE USO IN VITRO
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