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MEIO DE EPM COM URÉIA 
 

Meio de cultura destinado à identificação presuntiva de enterobactérias 
 

 
NOME TÉCNICO 
 MEIO DE EPM PARA TRIAGEM BIOQUÍMICA DE ENTEROBACTÉRIAS 
 
APRESENTAÇÃO 

Caixa com 10 tubos – Cód. PA90 
 
COMPOSIÇÃO 
 

Formulação g/L 
Ágar bacteriológico 11,0  

Triptona 10,0  
Extrato de carne 2,0  
Cloreto de sódio 5,0 
Fosfato dissódico 2,0  

L-triptofano 1,0  
Substrato de Rugai 17,5  

Sol. alcoólica a 1,5% de azul de 
bromotimol 

2,0  

Água purificada 1000 mL 
 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 
10287910073 
 
ARMAZENAMENTO 

Conservar o produto em temperatura ambiente (10 a 30º C). 
Válido por 300 dias após a fabricação. 
Verificar o prazo de validade na embalagem. 
Nunca utilizar produtos com validade expirada. 
 
TRANSPORTE 

Transportar o produto em temperatura ambiente (10 a 30º C). 
 
CUIDADOS ANTES DO USO 
Por tratar-se de material estéril, manusear o produto utilizando equipamentos de 
proteção individual (luvas, avental e máscara) em ambiente com assepsia de 
preferência em cabine de segurança biológica classe II. 
Não usar materiais com selo de qualidade rompido ou violado. 
 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS COM O 
PRODUTO 

Agulha bacteriológica e reativo de Kovacs 
 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
- FINALIDADE  

O Meio de EPM (Escola Paulista de Medicina) com uréia destina-se à identificação 
presuntiva de enterobactérias. Sua finalidade principal é a triagem bioquímica de 
colônias isoladas nos meios seletivos para bacilos gram-negativos. Para uma 
identificação definitiva e precisa das enterobactérias, especialmente as envolvidas 
em infecções hospitalares, recomenda-se a utilização do Kit para Enterobactérias 
NEWPROV. 
 
- AMOSTRA 

Colônias de bacilos gram-negativos oxidase-negativa isoladas em placas de meios 
de cultivo primários seletivos para bactérias gram-negativas. 
 
- TÉCNICA DE USO 
INOCULAÇÃO 
Com auxílio de agulha bacteriológica coletar amostra da colônia a ser pesquisada 
e inocular através de picada até o fundo do tubo e estrias na superfície do meio. 
 
INCUBAÇÃO 
Incubar em estufa a 35º ± 2º C por 18 a 24 horas, com a tampa frouxa para permitir 
entrada de ar, necessário para o desenvolvimento das reações. 
 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
a) Glicose: Para o microrganismo pertencer ao grupo das enterobactérias a base 

do tubo deve tornar-se amarela (fermentação da glicose). Se após 24 horas de 
incubação a base do tubo permanecer verde a bactéria é não fermentadora da 
glicose e não poderá ser triada por este sistema (para a identificação deve-se usar 
o kit para não fermentadores - NF-PROV). 
b) H2S: se a bactéria em questão produzir a enzima dessulfidrase haverá 
enegrecimento da base do tubo. Entretanto certas espécies podem produzir pouco 
H2S, deixando apenas um anel negro na porção intermediária do tubo (p.ex.: S. 
typhi). Quando a bactéria produz muito H2S e enegrece toda a base do EPM a 
leitura da glicose fica prejudicada. Nestes casos deve-se considerar a glicose 
positiva. 
c) Gás: as bactérias que têm a capacidade de fermentar a glicose com produção 
de gás promovem o aparecimento de bolhas que arrebentam o fundo do meio de 
EPM. Quando a bactéria produz pouco gás pode ocorrer apenas um pequeno 
deslocamento do meio a partir da base do tubo, o que deve ser considerado como 
prova positiva. 
d) LTD: deve ser lido no ápice do tubo. As bactérias produtoras de l-

triptofanodesaminase promovem o escurecimento do meio. A cor produzida é o 

verde musgo (escuro), bem diferente da cor verde original. A cor verde clara, azul 
ou azul esverdeada indica prova negativa. 
e) Uréia: as bactérias que produzem a enzima urease desdobram a uréia, 

alcalinizando a base do tubo e provocando a viragem do indicador para azul. 
Reação Positiva: qualquer cor diferente do amarelo 
Reação Negativa: cor amarela intensa 
f) Indol: Reação Positiva: cor vermelha após adição de uma gota de reativo de 

Kovacs na superfície do pico de flauta, no momento da leitura (após incubação). 
 

Microrg. Indol LTD Gli Gás Uréia H2S 

E. coli + - + + - - 
Shigella +/- - + - - - 
Salmonella - - + + - + 
Proteus -/+ + + - + + 
Enterobacter - - + + - - 

 
ASPECTO BIOQUÍMICO PRESUNTIVO (enterobactérias mais comuns) 
 

Citrobacter -/+ - + + - +/- 
Klebsiella - - + + + - 
Serratia - - + - - - 
Providencia + + + V - - 

 
+ = prova positiva; - = prova negativa; +/- = para a maioria das cepas a prova é 
positiva; - /+ = para a maioria das cepas a prova é negativa; V = prova variável 
podendo ser positiva ou negativa. 

 
Esta tabela é válida somente para o meio de EPM e os aspectos apresentados 
referem-se a amostras de perfil bioquímico típico. Outros fatores como procedência 
do material, resistência a antimicrobianos, sorologia e provas bioquímicas 
adicionais podem ser necessárias para a identificação final do microrganismo em 
questão. 
 
DESCARTE DO PRODUTO E DA AMOSTRA 
Descartar o produto e a amostra de acordo com o programa de gerenciamento de 
resíduos do laboratório. 
* Para o produto sem contato com a amostra seguir o plano de gerenciamento de 
resíduos químicos. 
* Para a amostra e produto com amostra seguir plano de gerenciamento de 
resíduos infectantes ou possivelmente infectantes. 
* Após incubação o produto deverá ser autoclavado a 121º C por 30 minutos e 
descartado em lixo apropriado. 
 
CONTROLE DE QUALIDADE 
Normas internacionais adotadas pela maioria dos países recomendam que 
somente meios de cultura adquiridos prontos para uso contendo substratos 
instáveis devem ser retestados pelo usuário. O meio de EPM com uréia tem 
estabilidade garantida dentro do prazo de validade informado pelo fabricante. 
 
GARANTIA DA QUALIDADE 
Este produto é fabricado e liberado para venda após testes de controle de 
qualidade para cada lote, conforme normas das Boas Práticas de Fabricação e 
Controle de produtos para diagnóstico de uso in vitro. 
Para eficácia do produto é necessário: 
- Utilizar amostras clínicas coletadas, transportadas e armazenadas de acordo com 
a indicação da literatura especializada; 
- Seguir rigorosamente todas as etapas descritas nesta instrução de uso. 
- Utilizar acessórios e equipamentos adequados e em boa conservação. 
- Transportar e armazenar o produto de acordo com as condições indicadas. 
- Nunca utilizar produtos com a embalagem original danificada. 
- Nunca utilizar produto com prazo de validade expirado. 
Caso ocorra qualquer problema na utilização do produto relativo à qualidade 
intrínseca do mesmo, que tenha ocorrido por falha de fabricação comprovada, a 
Newprov resolverá a questão sem ônus ao cliente, conforme determinado na Lei 

8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
A Newprov disponibiliza aos seus clientes assessoria técnico-científica para 
quaisquer esclarecimentos necessários quanto a utilização deste produto que não 
estejam contemplados nesta instrução de uso, através de contato com o SAC - 
Serviço de Atendimento ao Consumidor. 
Certificados de análise de cada lote estão disponíveis na empresa e podem ser 
encaminhados ao cliente sempre que solicitados ao SAC ou acesso pelo site 
www.newprov.com.br após cadastro no campo de acesso restrito. 
A versão atual da instrução de uso encontra-se disponível no site 
www.newprov.com.br. Na necessidade da versão impressa, solicitar sem custo 
adicional (inclusive de envio) ao nosso SAC pelo (41) 38881300 ou 
sac@newprov.com.br. 
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PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO 
 

Fabricado e distribuído por: 
Newprov Produtos para Laboratório Ltda 

Rua 1º de Maio, 590/608 - Centro - CEP: 83323-020 - Pinhais - PR 
CNPJ: 73.636.391/0001-09 

Responsável Técnica:  
Bárbara Pereira Albini – CRF/PR 19057 

Indústria Brasileira 
Serviço de Assessoria e Soluções de excelência em análises laboratoriais 

 
SAC: 41 38881300 – sac@newprov.com.br 
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